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The measurement of the use of electric power is carried out using simple measuring instruments and the recording 
is still done manually so that the measurement process cannot be done all the time and the results take too long to obtain. 
By utilizing advances in digital technology, an idea emerged to design a system that is able to automatically monitor the 
electrical parameters of single-phase AC (Alternating Current) through a computer and display the measurement results in 
an information system, so that measurements of electrical power usage can be done quickly and easier. By using the 
Arduino Uno microcontroller board as the data processor, the parameters that can be measured by the device consist of 
current, voltage, and power, the measurement data is then sent via serial communication to a computer to be processed so 
that it can be displayed in graphic form and the monitoring data can be displayed stored in the form of a data logger. Based 
on the test results on the voltage measurement, the average error value is 0.18%, the average error in the current 
measurement ranges from 0.43% - 8.95%, in the power measurement the average error value is 1.67%. - 5.23%. While in 
the process of sending data, the percentage error value is 0%, with data accuracy reaching 100%. The results of hardware 
and software design are appropriate and this system can run well. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade terakhir mengalami peningkatan yang 
amat pesat. Salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam kurun waktu tersebut adalah teknologi digital. 
Teknologi digital merupakan salah satu teknologi yang berperan penting dalam Revolusi Industri 4.0. Salah 
satu pemanfaatan teknologi dalam bidang energi adalah dalam bidang ketenagalistrikan. Sebagai contoh, alat 
ukur digital untuk pengukuran besaran listrik seperti arus, tegangan, frekuensi dan daya. 
Pengukuran besaran listrik menggunakan alat ukur digital masih melakukan pencatatan secara manual 
sehingga proses pengukuran tidak bisa dilakukan setiap saat dan hasilnya terlalu lama untuk didapatkan. Oleh 
sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat melakukan monitoring secara otomatis terhadap perameter 
listrik arus AC satu fasa. Sistem monitoring secara otomatis bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan 
proses pengukuran serta penyimpanan data hasil pengukuran. Dengan menggunakan mikrokontroler Arduino 
Uno yang terintegrasi dengan sensor, parameter yang dapat diukur yaitu arus, tegangan dan daya, data hasil 
pengukuran berbentuk grafik serta hasil pengukuran tersimpan dalam bentuk data logger. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian diperlukan agar penelitian dapat terstruktur sehingga hasil yang diperoleh sesuai 
dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini digunakan sebuah metode waterfall yang merupakan model yang 
dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak. Adapun metode pada penelitian ini sebagai berikut. 
A. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang diangkat menjadi penelitian skripsi. Proses 
identifikasi dilakukan melalui penelusuran sistem yang sudah banyak digunakan untuk melakukan pengukuran 
besaran listrik secara digital. Berdasarkan sistem yang sudah ada, maka dirancang sebuah sistem baru yang 
lebih efektif dan efisien. 
B. Pengadaan Alat dan Bahan 
Setelah mendapatkan daftar komponen yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan 
alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan harus dipastikan semuanya lengkap sebelum melakukan pengerjaan 
guna untuk proses pengerjaan alat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya pembuatan flowchart 
perancangan sistem agar lebih terstruktur dalam hal pengerjaan. Adapun flowchart perancangan sistem dapat 
dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Flowchart Perancangan Sistem 
C. Perancangan Alat 
Alat yang dibangun pada sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu pada sisi hardware yang terdiri dari 
mikrokontroler dan sensor serta sisi software yang dibuat menggunakan software Visual Studio 2019. 
1. Perancangan Hardware 
Perancangan hardware merupakan tahapan untuk merancang rangkaian yang dibutuhkan dalam 
pembuatan alat Ukur Besaran Listrik Digital Menggunakan Arduino Uno, sehingga pada tahap ini perlu 
dipersiapkan komponen-komponen yang menyusun hardware tersebut. Adapun komponen-komponen yang 
menyusun alat Ukur Besaran Listrik Digital Menggunakan Arduino Uno dapat dilihat pada gambar 2. 
 
Gambar 2. Rangkaian Hardware Secara Keseluruhan 
Adapun pada gambar 2 diatas terlihat bahwa sensor PZEM 004T terkoneksi dengan Arduino Uno. 
Output dari PZEM 004T ini kemudian terhubung dengan sebuah phase dan netral sumber. Untuk pengukuran 
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beban, phase dan netral sumber masing-masing di parallel dan untuk phase sumber harus melewati CT yang 
merupakan bagian dari sensor PZEM 004T. 
2. Perancangan Software 
perancangan aplikasi merupakan tahapan untuk merancang interface untuk alat ini. Untuk membuat 
interface menggunakan komputer dibutuhkan sebuah software Microsoft Visual Studio.net yang berfungsi untuk 
mengolah data hasil capture dari Arduino. Data tersebut kemudian diolah kembali hingga akhirnya hasil 
pengukuran dapat di tampilkan secara otomatis. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Perancangan Hardware 
Perancangan alat yang dibuat memiliki dimensi dengan panjang 15 cm, lebar 5 cm dan tinggi 8 cm. 
Adapun hasil perancangan hardware dapat dilihat pada gambar 3. 
 
Gambar 3. Hasil Perancangan Hardware 
B. Hasil Perancangan Software 
Perancangan software terdiri atas beberapa group antara lain control center, file input, graphic view, 
file recording dan data logger. Adapun hasil perancangan software dapat dilihat pada gambar 4. 
 
Gambar 4. Hasil Perancangan Software 
C. Pengujian Pembacaan Sensor 
1. Hasil Pengujian Tegangan 
 
Gambar 5. Skema Pengujian Pengukuran Tegangan 
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      Tabel 1. Hasil Pengujian Tegangan dengan Alat Perancangan dan Alat Ukur Standar 
 
Berdasarkan tabel hasil pengukuran tegangan di atas perbandingan antara alat ukur standar dengan alat 
ukur yang dirancang dimana dilakukan dalam keadaan tidak berbeban terlihat bahwa hasil pengukuran tegangan 
yang didapatkan cenderung stabil. Untuk selisih hasil pengukuran tegangan terkecil yaitu sebesar 0,1V terdapat 
pada pengujian ke-1 dan untuk selisih hasil pengukuran tegangan terbesar yaitu sebesar 0,3V terdapat pada 
pengujian ke-14. Untuk pengukuran tegangan menggunakan perangkat pada jaringan listrik tanpa beban 
memiliki nilai rata-rata error dari hasil pengujian sebesar 0,18%. 
2. Hasil Pengujian Arus dan Daya 
 
Gambar 6. Skema Pengujian Pengukuran Arus dan Daya 
Untuk pengujian pengukuran arus dan daya dengan menggunakan beban yang bervariasi didapatkan 
hasil pengujian dengan alat ukur perancangan seperti pada tabel 2 dan untuk hasil pengujian dengan alat ukur 
standar seperti pada tabel 3 berikut: 
      Tabel 2. Hasil Pengujian Arus dan Daya Dengan      Tabel 3. Hasil Pengujian Arus dan Daya Dengan 
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Berdasarkan tabel hasil pengukuran arus di atas dengan perbandingan antara alat ukur standar dengan 
alat ukur yang dirancang, dimana dengan melakukan pengukuran dengan jumlah beban yang berbeda terlihat 
bahwa semakin besar beban yang diberikan maka nilai arus juga akan semakin besar. Dimana ketika diberi 
beban Kipas Angin 50 W arus yang dihasilkan oleh alat ukur standar sebesar 0,19 A dan untuk alat ukur yang 
dirancang sebesar 0,21 A dengan selisih arus sebesar 0,02 A, untuk beban tertinggi Rice Cooker 350 W arus 
yang dihasilkan alat ukur standar sebesar 1,53 A dan untuk alat ukur yang dirancang sebesar 1,51 A dengan 
selisih arus sebesar 0,02 A. Dari perbandingan pengukuran di atas, didapatkan bahwa persentase kesalahan 
tertinggi yaitu sebesar 8,95% untuk beban Kipas Angin 50 W dan persentase kesalahan terendah sebesar 0,43% 
untuk beban Mixer 200 W. Sedangkan pada tabel hasil pengukuran daya di atas dengan perbandingan antara 
alat ukur standar dengan alat ukur yang dirancang, dimana dengan melakukan pengukuran dengan jenis beban 
yang berbeda terlihat bahwa persentase kesalahan tertinggi yaitu sebesar 5,23% untuk jenis beban Kipas Angin 
50 W dan persentase kesalahan terendah sebesar 1,67% untuk jenis beban Mixer 200 W.  
3. Hasil Pengujian RTC 
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keakuratan aplikasi interface dalam 
memperoleh waktu dan tanggal sesuai yang sedang terjadi. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan 
waktu dan tanggal yang terbaca pada aplikasi interface dengan waktu dan tanggal pada komputer yang mana 
diatur secara otomatis menggunakan internet bukan pengaturan manual sehingga keakuratannya cukup terjamin. 
Untuk hasil pengujian dapat di lihat pada tabel 4 sebagai berikut: 
Tabel 4. Hasil Pengujian RTC 
 
Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil pembacaaan waktu 
dan tanggal pada alat yang dirancang sama dengan setting waktu dan tanggal pada komputer dan pada pengujian 
ini dapat bekerja dengan baik sesuai dengan waktu internasional. Untuk persentasi error untuk pengujian ini 
sebesar 0%. 
4. Data Logger 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan data hasil pengukuran yang ditampilkan pada 
pada aplikasi Interface dan data hasil pengukuran yang tersimpan dalam komputer. Berikut merupakan hasil 
pengujian pembacaan data yang dapat di lihat pada tabel 5 sebagai berikut: 
Tabel 5. Hasil Pengujian Data Logger 
 
     Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan proses pengiriman data hasil pengukuran 
dari Aplikasi Interface menuju Microsoft Excel dapat bekerja dengan baik dan data hasil pengukuran yang 
tersimpan dalam komputer juga telah sesuai. Data yang tersimpan dalam komputer mempunyai nilai persentasi 
error sebesar 0%, dan akurasi data dari alat ukur ke komputer sebesar 100%. 
 
4. KESIMPULAN 
Perancangan hardware terdiri dari komponen penyusun seperti Mikrokontroler Arduino Uno sebagai pusat 
pemroses input sinyal elektronik menjadi output sinyal elekronik yang dibutuhkan serta modul PZEM-004T V3 
sebagai sensor pembaca arus, tegangan dan daya dimana keduanya saling terintegrasi secara langsung. 
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Perancangan software menggunakan Microsoft Visual Studio.net dimana hasil dari pembuatan software dapat 
menampilkan output berupa tampilan pembacaan tegangan, arus, frekuensi dan daya dalam bentuk grafik serta 
untuk data hasil pengukuran dapat disimpan dalam komputer. Perancangan hardware dan software yang 
dilakukan untuk pengukuran arus, tegangan dan daya dapat berjalan dengan baik. Pengukuran dilakukan dengan 
menggunakan beban yang bervariasi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pengukuran pada 
variabel tegangan memiliki rata-rata error sebesar 0,18%, pengukuran pada variabel arus memiliki rata-rata 
error berkisar 0,43% - 8,95% dan untuk pengukuran pada variabel daya memiliki rata-rata error berkisar 1,67% 
- 5,23%. Selain itu, untuk data yang tersimpan dalam komputer memiliki persentase error sebesar 0% dan 
akurasi data dari alat ukur ke komputer sebesar 100%. 
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